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	Certificado de calibración
	QF SUBJECT120.1



	Número de Certificado
	Modelo de sonda
	Número de serie


	Descripción del material

	SR/HG/13249
	MODELO 3
	S30436
	SONDA M


	Cliente
	Ciudad
	País

	Hospital Virgen de la Macarena
	SEVILLA
	ESPAÑA


	Fecha de Calibración
	Próxima Calibración
	Procedimiento utilizado
	Lugar de Calibración

	11/10/2013
	11/04/2014
	E110M002
	Madrid


	Resultado de la calibración

	Aprobado
	Fallido

	(
	(


	Comentarios

	La sonda  S30436 ha sido actualizada y calibrada. 



	Calibrado por
	
	Verificado por

	_______________________
HIGINIO GONZALEZ
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	________________________

HIGINIO GONZALEZ


1. Información sobre la prueba del sistema
	Descripción del sistema :
	SONDA M

	Modelo de sonda :
	MODELO 3

	Número de Serie:
	S30436

	Útlima Calibración :
	OCTUBRE.2013

	Número total de adquisiciones : 
	-

	Nº de adquisiciones desde la última calibración :
	-

	Calibraciones
	8

	Versión del Software de Calibración :
	1.0.4.733

	Versión software del FibroScan :
	V 1.42.2


2. Equipo utilizado para la prueba
	Modelo
	Número de Serie       
	Calibración
	Fabricante 
	Descripción del equipo 

	E110
	110-110
	OCTOBER. 2012
	Echosens
	Banco de Calibración

	PRECISION  390
	UC042
	---------
	DELL
	Portátil

	F502
	F00460
	---------
	Echosens
	Fibroscan

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Prueba efectuada
	Parte en la prueba
	Descripción de la prueba
	Resultado

	Transductor
	Comprobar el transductor
	(  OK       (  NO OK           ( N/A

	Motor 
	Comprobar la emisión de ondas de baja frecuencia
	(  OK       (  NO OK        ( N/A

	LED
	Comprobar los diodos azules 
	( OK       (  NO OK        ( N/A

	Botón(es)
	Comprobar la function de disparos
	(  OK       (  NO OK        ( N/A

	Cable
	Verificación
	(  OK       (  NO OK        ( N/A

	Sonda
	Calibración 
	Curva de voltage
	(  OK       (  NO OK        ( N/A

	
	
	Error en la  posición de la curva
	(  OK       (  NO OK        ( N/A

	
	
	Fuerza de curva
	(  OK       (  NO OK        ( N/A

	
	
	Error en la fuerza de la curva
	( OK       (  NO OK        ( N/A

	Adquisición
	Realizar una adquisición de datos  ( imagen  § 4)
	(  OK       (  NO OK        ( N/A
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