
 

Protocolo Mantencion Equipo levantador De paciente marca GULDMANN 
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                            ANCLAJE LOSA/RIELES ARCO 

                            TUERCAS TORNILLOS 

ANCLAJE/RIELES ARCO 

                            DIRECTORES A ESPARRAGOS 

                            CABLE DE PODER 

                            FUENTE DE ALIMENTACION 

                            CABLES DE ALIMENTACION 

RIEL 

                            SISTEMA CORREA DENTADA 

INTERNA  
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                            CARGA A LAS BATERIAS 

                            CARGA EN EL EQUIPO 

                            RUEDAS DE 

DESPLAZAMIENTO 

                            FUNCIONALIDAD CON 

HANGER 

                            FUNCION CON BATERIAS 

                            FUNCION CON CARGADOR Y 

BATERIA 

                            CONTROL REMOTO 
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 d
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                            BALANZA SI CORRESPONDE 

                            SISTEMA CORTE DE 

EMERGENCIA 

                            SISTEMA DE PARACAIDAS 

+80KG 

                             

                            DIODOS LED INDICADORES 

                            CARGA 

                            PELIGRO 

                             DESCARGA 

                            SONIDOS ALARMAS 

                            Test eléctrico (tierras)  

                            Informe técnico usuario 

                            Revisado por: 

                            Tiempo: 
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