
ABAJO

ARRIBA

ABAJO

ARRIBA

CONSOLA

JUEGOS

REFRIGERADOR

ESTAR

HCMSO19420

BÁSCULA CON

TALLIMETRO

HCMSO19395

COMPUTADOR AIO

HCMSO19400

CAMILLA

EXÁMEN

GINECOLÓGICA

HCMSO19405

MONITOR PRESIÓN

ARTERIAL CON OXIMETRÍA

HCMSO19410

ESCABEL

HCMSO19415

COMPUTADOR SIN OFIMÁTICA

HCMSO19345

NEGATOSCOPIO

HCMSO19350

NEGATOSCOPIO

HCMSO19230

LECTOR CODIGO

HCMSO19225

IMPRESORA ETIQUETAS

HCMSO19226

2 LINTERNA EXAMEN

HCMSO19245
2 LINTERNA EXAMEN

HCMSO19245

8 OXÍMETRO

 DE PULSO

HCMSO19255

BÁSCULA CON

TALLIMETRO

HCMSO19265

OTOOFTALMOSCOPIO

RODABLE

HCMSO19270

MARTILLO REFLEJOS

HCMSO19275

2 BOMBA

SUCCIÓN LECHE

HCMSO19280

2 BOMBA

SUCCIÓN LECHE

HCMSO19280

4 BOMBA

SUCCIÓN LECHE

HCMSO19285

CARRO

PARO

HCMSO19290

CARRO

CURACIONES

HCMSO19295

CARRO

CURACIONES

HCMSO19295

CARRO

CURACIONES

HCMSO19295

CARRO

CURACIONES

HCMSO19295

CARRO PROCEDIMIENTO

HCMSO19300

CARRO PROCEDIMIENTO

HCMSO19300

CARRO

MULTIPROPÓSITO

HCMSO19305

MESA MAYO

HCMSO19310

MESA MAYO

HCMSO19310

2 MESA MAYO

HCMSO19310

ELECTROCARDIÓGRAFO

HCMSO19315

BALANZA SILLA

HCMSO19320

REFRIGERADOR CLÍNICO

130 LTS.

HCMSO19335

4 MONITOR CARDIOFETAL

HCMSO19325

3 MONITOR CARDIOFETAL

HCMSO19325

COMPUTADOR SIN

OFIMÁTICA

HCMSO19070

ANDADOR

HCMSO19360

SILLA DE RUEDAS

HCMSO19080

SILLA DE RUEDAS

HCMSO19075

CAMILLA

TRASLADO

PACIENTE

HCMSO19090

CAMILLA

TRASLADO

RADIOLUCIDA

HCMSO19085

NEGATOSCOPIO

HCMSO19370

CAMILLA

EXÁMEN

HCMSO19375

MONITOR PRESIÓN

ARTERIAL CON OXIMETRÍA

HCMSO19380
PISO TABURETE

HCMSO 19385

ESCABEL

HCMSO19390

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

RECIEN NACIDO

HCMSO19100

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19100

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19100

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19100

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19100

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19100

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19100

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19100

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19100

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19100

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19100

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19100

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19100

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19100

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19100

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19100

CUNA

MONITOR PRESIÓN

ARTERIAL CON OXIMETRÍA

HCMSO19145

MONITOR PRESIÓN

ARTERIAL CON OXIMETRÍA

HCMSO19145

MONITOR PRESIÓN

ARTERIAL CON OXIMETRÍA

HCMSO19145

MONITOR PRESIÓN

ARTERIAL CON OXIMETRÍA

HCMSO19145

MONITOR PRESIÓN

ARTERIAL CON OXIMETRÍA

HCMSO19145

MONITOR PRESIÓN

ARTERIAL CON OXIMETRÍA

HCMSO19145

MONITOR PRESIÓN

ARTERIAL CON OXIMETRÍA

HCMSO19145

MONITOR PRESIÓN

ARTERIAL CON OXIMETRÍA

HCMSO19145

ESCABEL

HCMSO19155

ESCABEL

HCMSO19155

ESCABEL

HCMSO19155

ESCABEL

HCMSO19155

ESCABEL

HCMSO19155

ESCABEL

HCMSO19155

ESCABEL

HCMSO19155

ESCABEL

HCMSO19155

COLCHON

ANTIESCARAS

HCMSO19095

COLCHON

ANTIESCARAS

HCMSO19095

COLCHON

ANTIESCARAS

HCMSO19095

CARRO

MULTIPROPÓSITO

HCMSO19130

CARRO

MULTIPROPÓSITO

HCMSO19130

CARRO

MULTIPROPÓSITO

HCMSO19130

CARRO

MULTIPROPÓSITO

HCMSO19130

CARRO

MULTIPROPÓSITO

HCMSO19130

MONITOR CARDIOFETAL

HCMSO37370-NI

MONITOR CARDIOFETAL

HCMSO37370-NI

MONITOR CARDIOFETAL

HCMSO37370-NI

MONITOR

CARDIOFETAL

HCMSO37370-NI

CARRO PROCEDIMIENTO

HCMSO19125

CARRO PROCEDIMIENTO

HCMSO19125

CARRO PROCEDIMIENTO

HCMSO19125

CARRO

CURACIONES

HCMSO19120

CARRO

CURACIONES

HCMSO19120

CARRO

CURACIONES

HCMSO19120

MONITOR ECG BAJA

COMPLEJIDAD

HCMSO19150

MONITOR ECG BAJA

COMPLEJIDAD

HCMSO19150

MONITOR ECG BAJA

COMPLEJIDAD

HCMSO19150

SOPORTE

UNIVERSAL

HCMSO19140

CARRO BAÑO

RECIEN

NACIDO

LACTANTES

HCMSO19115

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

CARRO BAÑO

RECIEN

NACIDO

LACTANTES

HCMSO19115

ALZA

ROPA

HCMSO19105

ALZA

ROPA

HCMSO19105

COMPUTADOR SIN OFIMÁTICA

HCMSO19060

COLCHON

ANTIESCARAS

HCMSO19160

CARRO

CURACIONES

HCMSO19180

CARRO PROCEDIMIENTO

HCMSO19185

CARRO

MULTIPROPÓSITO

HCMSO19190

SOPORTE

UNIVERSAL

HCMSO19195

MONITOR PRESIÓN

ARTERIAL CON OXIMETRÍA

HCMSO19200

ESCABEL

HCMSO19210

CARRO BAÑO

RECIEN

NACIDO

LACTANTES

HCMSO37325-NI

RECIEN NACIDO

HCMSO37375-NI

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO37375-NI

CUNA

SILLÓN

CLINICO

HCMSO37385-NI

SOPORTE

UNIVERSAL

HCMSO37390-NI

MONITOR ECG BAJA

COMPLEJIDAD

HCMSO19150 A

MONITOR ECG BAJA

COMPLEJIDAD

HCMSO19160 A

MONITOR CARDIOFETAL

HCMSO19165

ESCABEL

HCMSO19170 A

RECIEN NACIDO

HCMSO19185A

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19185A

CUNA

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19205A

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19205A

CARRO BAÑO

RECIEN

NACIDO

LACTANTES

HCMSO19180A

NEGATOSCOPIO

HCMSO19175A

CARRO

CURACIONES

HCMSO19195A

CARRO PROCEDIMIENTO

HCMSO19200A

MONITOR PRESIÓN

ARTERIAL CON OXIMETRÍA

HCMSO19210A

MONITOR CARDIOFETAL

HCMSO37365-NI

COMPUTADOR SIN OFIMÁTICA

HCMSO19785

NEGATOSCOPIO

HCMSO19790

COMPUTADOR AIO

HCMSO19850

COMPUTADOR AIO

HCMSO19860

BÁSCULA CON

TALLIMETRO

HCMSO19855

CAMILLA

EXÁMEN

GINECOLÓGICA

HCMSO19865

ESCABEL

HCMSO19875

MONITOR PRESIÓN

ARTERIAL CON OXIMETRÍA

HCMSO19870

ECOTOMÓGRAFO

HCMSO19830

CAMILLA

EXÁMEN

GINECOLÓGICA

HCMSO19835

MONITOR PRESIÓN

ARTERIAL CON OXIMETRÍA

HCMSO19840

ESCABEL

HCMSO19845

NEGATOSCOPIO

HCMSO19635

LECTOR CODIGO

HCMSO19630

ARMARIO PRICIPAL

DOBLE COLUMNA

HCMSO19645

4 LINTERNA EXAMEN

HCMSO19650

8 OXÍMETRO DE PULSO

HCMSO19660

BÁSCULA CON

TALLIMETRO

HCMSO19670

OTOOFTALMOSCOPIO

RODABLE

HCMSO19675

MARTILLO REFLEJOS

HCMSO19680

2 BOMBA SUCCIÓN LECHE

HCMSO19690

4 BOMBA SUCCIÓN LECHE

HCMSO19695

2 BOMBA SUCCIÓN LECHE

HCMSO19690

TERMO DE TRANSPORTE

HCMSO19685

MESA TOMA DE MUESTRAS

HCMSO19705

2 MESA MAYO

HCMSO19710

2 MESA MAYO

HCMSO19750

CARRO

PARO

HCMSO19715

MONITOR

DESFIBRILADOR

HCMSO19755

CARRO

CURACIONES

HCMSO19720

CARRO

CURACIONES

HCMSO19720

CARRO

CURACIONES

HCMSO19720

CARRO

CURACIONES

HCMSO19720

CARRO PROCEDIMIENTO

HCMSO19725

CARRO PROCEDIMIENTO

HCMSO19725

CARRO

MULTIPROPÓSITO

HCMSO19730

ELECTROCARDIÓGRAFO

HCMSO19740

MONITOR CARDIOFETAL

HCMSO19750

8 MONITOR CARDIOFETAL

HCMSO19325

REFRIGERADOR CLÍNICO

130 LTS.

HCMSO19765

REFRIGERADOR CLÍNICO

130 LTS.

HCMSO19760

BALANZA SILLA

HCMSO19745

CALENTADOR

MAMADERA

HCMSO19700

3CALENTADOR MAMADERA

HCMSO19700

COMPUTADOR SIN

HCMSO19445

OFIMÁTICA

SILLA DE RUEDAS

HCMSO19455

SILLA DE RUEDAS

HCMSO19450

CAMILLA

TRASLADO

PACIENTE

HCMSO19465

CAMILLA

TRASLADO

RADIOLUCIDA

HCMSO19460

CAMILLA

TRASLADO

RADIOLUCIDA

HCMSO19470

CONSOLA JUEGOS

HCMSO36145-NI

NEGATOSCOPIO

HCMSO19805

CAMILLA

EXÁMEN

HCMSO19810

PISO TABURETE

HCMSO 19815

ESCABEL

HCMSO19820

ESCABEL

HCMSO19825

RECIEN NACIDO

HCMSO19490

CUNA

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

RECIEN NACIDO

HCMSO19490

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19490

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19490

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19490

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19490

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19490

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19490

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19490

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19490

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19490

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19490

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19490

CUNA

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19490

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19490

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19490

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19490

CUNA

MONITOR PRESIÓN

ARTERIAL CON OXIMETRÍA

HCMSO19525

MONITOR PRESIÓN

ARTERIAL CON OXIMETRÍA

HCMSO19525

MONITOR PRESIÓN

ARTERIAL CON OXIMETRÍA

HCMSO19525

MONITOR PRESIÓN

ARTERIAL CON OXIMETRÍA

HCMSO19525

MONITOR PRESIÓN

ARTERIAL CON OXIMETRÍA

HCMSO19525

MONITOR PRESIÓN

ARTERIAL CON OXIMETRÍA

HCMSO19525

MONITOR PRESIÓN

ARTERIAL CON OXIMETRÍA

HCMSO19525

MONITOR PRESIÓN

ARTERIAL CON OXIMETRÍA

HCMSO19525

ESCABEL

HCMSO19540

ESCABEL

HCMSO19540

ESCABEL

HCMSO19540

ESCABEL

HCMSO19540

ESCABEL

HCMSO19540

ESCABEL

HCMSO19540

ESCABEL

HCMSO19540

ESCABEL

HCMSO19540

COLCHON

ANTIESCARAS

HCMSO19485

COLCHON

ANTIESCARAS

HCMSO19485

COLCHON

ANTIESCARAS

HCMSO19485

COLCHON

ANTIESCARAS

HCMSO19485

COLCHON

CARRO

MULTIPROPÓSITO

HCMSO19130

MONITOR CARDIOFETAL

HCMSO19535

MONITOR CARDIOFETAL

HCMSO19535

MONITOR CARDIOFETAL

HCMSO19535

MONITOR CARDIOFETAL

HCMSO19535

CARRO PROCEDIMIENTO

HCMSO19515

CARRO PROCEDIMIENTO

HCMSO19515

CARRO PROCEDIMIENTO

HCMSO19515

CARRO

CURACIONES

HCMSO19510

CARRO

CURACIONES

HCMSO19510

CARRO

CURACIONES

HCMSO19510

MONITOR ECG BAJA

COMPLEJIDAD

HCMSO19530

MONITOR ECG BAJA

COMPLEJIDAD

HCMSO19530

MONITOR ECG BAJA

COMPLEJIDAD

HCMSO19530

SOPORTE

UNIVERSAL

HCMSO19520

CARRO BAÑO

RECIEN

NACIDO

LACTANTES

HCMSO19505

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19500

CARRO BAÑO

RECIEN

NACIDO

LACTANTES

HCMSO19505

COLCHON

ANTIESCARAS

HCMSO19555

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19590A

CARRO

CURACIONES

HCMSO19575

CARRO PROCEDIMIENTO

HCMSO19580

MONITOR PRESIÓN

ARTERIAL CON OXIMETRÍA

HCMSO19605

ESCABEL

HCMSO19620

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19590

SOPORTE

UNIVERSAL

HCMSO37595

MONITOR ECG BAJA

COMPLEJIDAD

HCMSO19610A

MONITOR ECG BAJA

COMPLEJIDAD

HCMSO19610

MONITOR CARDIOFETAL

HCMSO19615

ESCABEL

HCMSO19620A

RECIEN NACIDO

HCMSO19560

CUNA

RECIEN NACIDO

HCMSO19560A

CUNA

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19590A

CARRO BAÑO

RECIEN

NACIDO

LACTANTES

HCMSO19550

NEGATOSCOPIO

HCMSO19545

CARRO

CURACIONES

HCMSO19575A

CARRO PROCEDIMIENTO

HCMSO19580A

MONITOR PRESIÓN

ARTERIAL CON OXIMETRÍA

HCMSO19605A

MONITOR CARDIOFETAL

HCMSO19615A

NEGATOSCOPIO

HCMSO19480

NEGATOSCOPIO

HCMSO19480

NEGATOSCOPIO

HCMSO19480

NEGATOSCOPIO

HCMSO19480

NEGATOSCOPIO

HCMSO19480

NEGATOSCOPIO

HCMSO19480

NEGATOSCOPIO

HCMSO19480

NEGATOSCOPIO

HCMSO19480

NEGATOSCOPIO

HCMSO19480

NEGATOSCOPIO

HCMSO19480

COMPUTADOR SIN OFIMÁTICA

HCMSO22135

NEGATOSCOPIO

HCMSO19545A

CARRO BAÑO

RECIEN

NACIDO

LACTANTES

HCMSO19550A

RECIEN NACIDO

HCMSO19560A

CUNA

NEGATOSCOPIO

HCMSO19565

ALZA

ROPA

HCMSO19585

LÁMPARA EXÁMEN

RODABLE HCMSO22215

NEGATOSCOPIO

HCMSO22220

COMPUTADOR SIN OFIMÁTICA

HCMSO22225

CAMILLA

EXÁMEN

HCMSO22230

PISO TABURETE

HCMSO 22250

ESCABEL

HCMSO22255

2 SOPORTE

UNIVERSAL

HCMSO22240

CARRO PROCEDIMIENTO

HCMSO22235

CARRO PROCEDIMIENTO

HCMSO22235

MONITOR ECG BAJA

COMPLEJIDAD

HCMSO22245

NEGATOSCOPIO

HCMSO23070

LECTOR CODIGO

HCMSO23080

IMPRESORA ETIQUETAS

HCMSO123081

ARMARIO PRINCIPAL

DOBLE COLUMNA

HCMSO23090

2 LINTERNA EXAMEN

HCMSO23095

2 OXÍMETRO DE PULSO

HCMSO23105

OTOOFTALMOSCOPIO

RODABLE

HCMSO23115

OTOOFTALMOSCOPIO

RODABLE

HCMSO23115

BÁSCULA CON

TALLIMETRO

HCMSO23125

BÁSCULA CON

TALLIMETRO

HCMSO23125

MARTILLO REFLEJOS

HCMSO23135

CARRO

PARO

HCMSO23140

MONITOR

DESFIBRILADOR

HCMSO23170

CARRO

CURACIONES

HCMSO23145

CARRO PROCEDIMIENTO

HCMSO23150

CARRO

CURACIONES

HCMSO23145

CARRO PROCEDIMIENTO

HCMSO23150

CARRO PROCEDIMIENTO

HCMSO23160

CARRO

MULTIPROPÓSITO

HCMSO23155

REFRIGERADOR CLÍNICO

130 LTS.

HCMSO23165

ESCABEL

HCMSO23175

ESCABEL

HCMSO23175

COMPUTADOR AIO

HCMSO36270-NI

SILLÓN

CLINICO

HCMSO36275-NI

COMPUTADOR AIO

HCMSO22955

COMPUTADOR AIO

HCMSO22955

COMPUTADOR AIO

HCMSO22955

SILLÓN

CLINICO

HCMSO22960

SILLÓN

CLINICO

HCMSO22960

SILLÓN

CLINICO

HCMSO22960

TELÓN

HCMSO22600

PROYECTOR

MULTIMEDIA A CIELO

HCMSO22595

COMPUTADOR SIN OFIMÁTICA

HCMSO22590

PROYECTOR

MULTIMEDIA A CIELO

HCMSO22595

TELÓN

HCMSO22600

COMPUTADOR SIN OFIMÁTICA

HCMSO22590

COMPUTADOR SIN OFIMÁTICA

HCMSO22985

HCMSO22980

MONITOR PRESIÓN

ARTERIAL CON OXIMETRÍA

HCMSO23065

ALZA

ROPA

HCMSO23010

MONITOR PRESIÓN

ARTERIAL CON OXIMETRÍA

HCMSO23030

SOPORTE

UNIVERSAL

HCMSO23020

2 LÁMPARAS EXÁMEN RODABLE

HCMSO23130

CAJA HERRAMIENTAS

HCMSO22950

TERMO DE TRANSPORTE

HCMSO19685

TERMO DE TRANSPORTE

HCMSO19685

RECIEN NACIDO

HCMSO19100

CUNA

SILLÓN

CLINICO

HCMSO19135

COLCHON

ANTIESCARAS

HCMSO19095

COMPUTADOR AIO

HCMSO19400

LECTOR CODIGO

HCMSO19630

220 v

LÁMPARA

RODABLE

PROCEDIMIENTOS

S/NTB

LÁMPARA

RODABLE

PROCEDIMIENTOS

S/NTB

LÁMPARA

RODABLE

PROCEDIMIENTOS

S/NTB

PUNTO LIMPIO

RESIDUOS ASIMILABLES

RECICLABLES

PUNTO LIMPIO

RESIDUOS ASIMILABLES

RECICLABLES

PUNTO LIMPIO

RESIDUOS ASIMILABLES

RECICLABLES

AREA PARA

ARMARIO

PRINCIPAL

DOBLE

COLUMNA

FUTURO

MUEBLE AÉREO AS

MUEBLE AÉREO AS MUEBLE AÉREO AS

AREA

IMPRESORA

AREA

IMPRESORA

AREA

IMPRESORA

MUEBLE AEREO AL

MUEBLE AEREO AREA LIMPIA

MUEBLE AEREO AREA LIMPIA

KITCHENETTE - REPOSTERO

SOLICITADO POR GUIA DE PLANIFICACION

SILLON CLINICO

SOLICITADO

ADICIONAL POR

MINSAL

SILLON CLINICO

SOLICITADO

ADICIONAL POR

MINSAL

SILLON CLINICO

SOLICITADO

ADICIONAL POR

MINSAL

SILLON CLINICO

SOLICITADO

ADICIONAL POR

MINSAL

COMPUTADOR ADICIONAL

S/INFORME 116

IMPRESORA

IMPRESORA IMPRESORA

CAMBIO DE MOBILIARIO

S/ INFORME N° 101

ITEM 2.4

CAMBIO DE DESTINO DE RECINTO

PROYECCIÓN CPI

PROYECCIÓN CPI

PROYECCIÓN CPI

PROYECCIÓN CPI

PROYECCIÓN CPI

PROYECCIÓN CPI

PROYECCIÓN CPI

PROYECCIÓN CPI

PROYECCIÓN CPI

PROYECCIÓN CPI

PROYECCIÓN CPI

PROYECCIÓN CPI

PROVEER  INSTALACIONES: PARA

REFRIGERADOR S/GUIA DE PLANIFICACION

LÁMPARA

RODABLE

PROCEDIMIENTOS

S/NTB

LÁMPARA

RODABLE

PROCEDIMIENTOS

S/NTB

VELADOR

CLINICO

S/NTB

VELADOR

CLINICO

S/NTB

PORTA SUERO

S/NTB

CADRE CAMA

PACIENTE

S/NTB

CADRE CAMA

PACIENTE

S/NTB

PORTA SUERO

S/NTB

VELADOR

CLINICO

S/NTB

CADRE CAMA

PACIENTE

S/NTB

VELADOR

CLINICO

S/NTB

CADRE CAMA

PACIENTE

S/NTB

PROVEER CONEXCIONES

PARA FUTURO

TELEVISOR

PROVEER CONEXCIONES

PARA FUTURO

TELEVISOR

PROVEER CONEXCIONES

PARA FUTURO

TELEVISOR

SOLICITADO
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PIZARRA

PIZARRA PIZARRA

PIZARRA

PIZARRA

MUEBLE AÉREO AL

MESA COMER

S/NTB

MESA COMER

S/NTB

MESA COMER

S/NTB

MESA COMER

S/NTB

9 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23

A

B

C

D

E

F

G

H

J

I

11 15

PU16

220

PU8

90

PU4

90

AP.2.1

AC.3

PT.2

BOX

CONSULTA

MÉDICA

3.2.079a

PT.2

AP.2.1

AC.3

PT.2

BOX

CONSULTA

MÉDICA

3.2.079b

PT.2

AP.2.1

AC.3

PT.2

BOX

CONSULTA

MÉDICA

3.2.079c

PT.2

AP.2.1

AC.3

PT.2

BOX

CONSULTA

3.2.109

PT.2

AP.2.1

AC.5

PT.1

SALA

ESPERA

VISITAS

3.2.001a

PT.1

AP.2.2

AC.2

AR.1

BAÑOS

PÚBLICOS

3.2.002a

AR.1

AP.2.1

AC.3

PT.5

SALA

TABLEROS

ELÉCTRICOS

3.1.2.059a

PT.5

PU12

100

PU4

90

PU3

80

PU3

80

PU16-2

220

PU16-2

220

AP.1.3

AC.3

PT.1

SALA DE

ACTIVIDADES

Y

JUEGOS

3.2.081

PT.1

AP.2.3

AC.8

TERRAZA

CUBIERTA

Y PATIO

EXTERIOR

3.2.084

AP.2.1

AC.3

PT.1

ESTAR /

COMEDOR

PACIENTES

3.2.080

PT.1

AP.2.1

AC.1

PT.1

SALA DE

HOSPITALIZACION

DE 2

CAMAS

3.2.090a

PT.1

AP.2.1

AC.1

PT.1

SALA DE

HOSPITALIZACION

DE 2

CAMAS

3.2.090b

PT.1

AP.1.5

AC.1

AR.5

SALA DE

HOSPITALIZACION

CUIDADOS

ESPECIALES

(1 CAMA)

3.2.088

AR.5

AP.2.1

AC.1

PT.1

SALA

HOSPITALIZACION

INDIVIDUAL

(1 CAMA)

3.2.087

PT.1

AP.2.1

AC.1

PT.1

SALA DE

HOSPITALIZACION

DE 2

CAMAS

3.2.090c

PT.1

AP.2.1

AC.1

PT.1

SALA DE

HOSPITALIZACION

DE 2

CAMAS

3.2.090d

PT.1

AP.2.1

AC.3

PT.5

EXPANSIÓN

TORRE

A, PISO 8

3.1.4.999-B.1

PT.5

AP.1.5

AC.2

AR.1

BAÑO

PACIENTE

HABITACION

3.2.091a

AR.1

AP.1.5

AC.2

AR.1

BAÑO

PACIENTE

HABITACION

3.2.091d

AR.1

AP.1.5

AC.2

AR.1

BAÑOS

PACIENTES

3.2.089

AR.1

AP.1.5

AC.2

AR.1

BAÑO

PACIENTE

HABITACION

3.2.091c

AR.1

AP.1.5

AC.2

AR.1

BAÑO

PACIENTE

HABITACION

3.2.091e

AR.1

AP.1.5

AC.2

AR.1

BAÑO

PACIENTE

HABITACION

3.2.091b

AR.1

AP.2.1

AC.3

PT.1

SALA DE

ENTREVISTAS

FAMILIARES

3.2.085

PT.1

AP.2.1

AC.3

PT.1

TALLER

DE

TERAPIA

OCUPACIONAL

3.2.078

PT.1

AP.2.1

AC.6

PT.1

BOX

MULTIPROPOSITO

(SALA

ESPEJO)

3.2.045a

PT.1

AP.2.1

AC.3

PT.1

BOX

MULTIPROPOSITO

(SALA

ESPEJO)

3.2.077

PT.1

AP.2.2

AC.2

AR.1

BAÑO

PÚBLICO

AU

3.2.086

AR.1

AP.2.2

AC.2

AR.1

BAÑO

PACIENTE

3.2.082a

AR.1

AP.2.2

AC.2

AR.1

SS.HH.

PERS.

3.2.083a

AR.1

AP.2.2

AC.2

AR.1

SS.HH.

PERS.

3.2.083b

AR.1

AP.2.2

AC.2

AR.1

BAÑO

PACIENTE

3.2.082b

AR.1

AP.2.2

AC.2

AR.1

BAÑO

PACIENTE

3.2.082c

AR.1

AP.2.1

AC.3

PT.1

AREA DE

TRABAJO

E

INFORMES

MEDICOS

3.2.008c

PT.1

AP.2.1

AC.3

PT.1

ROPA

LIMPIA

3.2.097

PT.1

AP.1.5

AC.3

PT.1

BODEGA

INSUMOS

3.2.096

PT.1

AP.1.5

AC.1

PT.1

AREA

LIMPIA

3.2.094

PT.1

AP.2.1

AC.1

PT.1

ESTACION

ENFERMERIA

3.2.093

PT.1

AP.1.5

AC.1

AR.2

AREA

SUCIA

3.2.095

AR.2

AP.1.5

AC.6

AR.2

LAVACHATA

Y

CHATERO

3.2.099

AR.2

AP.1.5

AC.2

AR.1

DUCHA

PACIENTE

3.2.092a

AR.1

AP.1.5

AC.2

AR.1

DUCHA

PACIENTE

3.2.092b

AR.1

AP.1.2

AC.2

PT.2

SALA DE

PROCEDIMIENTOS

3.2.104

PT.2

AC.3

PT.1

BODEGA

DE

EQUIPOS

PU3-1

80

PU8

90

PU2

120

PU2

120

PU5

120

AP.2.1

AC.5

PT.1

SALA

ESPERA

VISITAS

3.1.2.040

PT.1

AP.2.1

AC.1

PT.1

RECEPCION

/

ENTREGA

DE

INFORMACION

3.1.2.039

PT.1

AP.2.1

AC.1

PT.1

SALA DE

HOSPITALIZACION

2 CAMAS

CON

BAÑO

3.1.2.045h

PT.1

AP.2.1

AC.1

PT.1

SALA DE

HOSPITALIZACION

2 CAMAS

CON

BAÑO

3.1.2.045i

PT.1

AP.1.2

AC.2

PT.2

SALA DE

PROCEDIMIENTOS

3.1.2.060

PT.2

AP.2.1

AC.3

PT.1

BOX DE

EVALUACION

MEDICO

CON

BAÑO

3.1.2.062a

PT.1

AP.2.1

AC.3

PT.1

OFICINA

MULTIPROPOSITO

3.1.2.043

PT.1

AP.1.5

AC.3

PT.1

BODEGA

INSUMOS

3.1.2.051

PT.1

AP.2.1

AC.3

PT.1

BODEGA

ROPA

LIMPIA

3.1.2.052

PT.1

AP.2.1

AC.1

PT.1

ESTACION

ENFERMERIA

3.1.2.048

PT.1

AP.1.5

AC.1

PT.1

AREA

LIMPIA

3.1.2.049

PT.1

AP.1.5

AC.1

AR.2

AREA

SUCIA

3.1.2.050

AR.2

AP.1.5

AC.6

AR.2

LAVACHATA

Y

CHATERO

3.1.2.054

AR.2

AP.1.5

AC.2

AR.1

DUCHA

PACIENTES

EN

S.D.R.

3.1.2.047

AR.1

AP.2.2

AC.2

AR.1

SS.HH.

PERS.

3.1.2.065a

AR.1
AP.2.2

AC.2

AR.1

SS.HH.

PERS.

3.1.2.065b

AR.1

AP.2.1

AC.3

PT.1

BODEGA

DE

EQUIPOS

3.1.2.058

PT.1

AP.2.1

AC.3

PT.1

ESTACION

DE

CAMILLAS

Y SILLAS

DE

RUEDAS

3.1.2.044

PT.1

AP.2.1

AC.3

PT.1

SALA

ENTREVISTA

FAMILIARES

3.1.2.055

PT.1

PU3-1

80

PU8

90

PU5

120

PU3

80

AP.2.1

AC.3

PT.1

SALA

ENTREVISTA

FAMILIARES

(ZONA

DE

DESCANSO)

3.1.2.009a

PT.1

AP.2.1

AC.3

PT.1

SALA

ENTREVISTA

FAMILIARES

3.1.2.027

PT.1

AP.2.1

AC.3

PT.1

BODEGA

DE

EQUIPOS

3.1.2.030

PT.1

AP.2.1

AC.3

PT.1

ESTACION

DE

CAMILLAS

Y SILLAS

DE

RUEDAS

3.1.2.016

PT.1

AP.2.1

AC.1

PT.1

RESIDENCIA

CON

BAÑO

3.1.2.035a

PT.1

AP.2.2

AC.2

AR.1

SS.HH.

PERS.

3.1.2.036a

AR.1

AP.2.1

AC.3

PT.1

AREA

LOCKERS

DEL

PERSONAL

3.1.2.037

PT.1

AP.2.1

AC.3

PT.1

ESTAR

PERSONAL

CON

KITCHENETTE

3.1.2.034a

PT.1

AP.2.1

AC.5

PT.1

SALA

ESPERA

VISITAS

3.1.2.012

PT.1

AP.2.2

AC.2

AR.1

BAÑOS

PÚBLICOS

AU

3.1.2.014

AR.1

AP.2.1

AC.1

PT.1

SALA DE

HOSPITALIZACION

2 CAMAS

CON

BAÑO

3.1.2.17i

PT.1

AP.2.1

AC.1

PT.1

SALA DE

HOSPITALIZACION

2 CAMAS

CON

BAÑO

3.1.2.17h

PT.1

AP.1.2

AC.2

PT.2

SALA DE

PROCEDIMIENTOS

3.1.2.032

PT.2

AP.2.1

AC.3

PT.1

BOX DE

EVALUACION

MEDICO

CON

BAÑO

3.1.2.033

PT.1

AP.2.1

AC.3

PT.1

OFICINA

MULTIPROPOSITO

3.1.2.015

PT.1

AP.1.5

AC.3

PT.1

BODEGA

INSUMOS

3.1.2.023

PT.1

AP.2.1

AC.3

PT.1

BODEGA

DE ROPA

LIMPIA

3.1.2.024

PT.1

AP.1.5

AC.1

PT.1

AREA

LIMPIA

3.1.2.021

PT.1

AP.2.1

AC.1

PT.1

ESTACION

ENFERMERIA

3.1.2.020

PT.1

AP.1.5

AC.1

AR.2

AREA

SUCIA

3.1.2.022

AR.2

AP.1.5

AC.6

AR.2

LAVACHATA

Y

CHATERO

3.1.2.026

AR.2

AP.1.5

AC.2

AR.1

DUCHA

PACIENTE

EN

S.D.R.

3.1.2.019

AR.1

AP.2.2

AC.2

AR.1

SS.HH.

PERS.

3.1.2.036c

AR.1

AP.2.2

AC.2

AR.1

SS.HH.

PERS.

3.1.2.036d

AR.1

AP.2.1

AC.3

PT.5

SALA

TABLEROS

ELÉCTRICOS

3.1.2.059b

PT.5

PU16

220

AP.2.1

AC.1

PT.1

SALA DE

HOSPITALIZACION

4 CAMAS

CON

BAÑO

3.1.2.045a

PT.1

AP.2.1

AC.1

PT.1

SALA DE

HOSPITALIZACION

4 CAMAS

CON

BAÑO

3.1.2.045b

PT.1

AP.2.1

AC.1

PT.1

SALA DE

HOSPITALIZACION

4 CAMAS

CON

BAÑO

3.1.2.045c

PT.1

AP.2.1

AC.1

PT.1

SALA DE

HOSPITALIZACION

4 CAMAS

CON

BAÑO

3.1.2.045d

PT.1

AP.2.1

AC.1

PT.1

SALA DE

HOSPITALIZACION

2 CAMAS

CON

BAÑO,

CON

ESCLUSA

3.1.2.046a

PT.1

AP.2.1

AC.1

PT.1

SALA DE

HOSPITALIZACION

HASTA 2

CAMAS

CON

BAÑO,

CON

ESCLUSA

3.1.2.046b

PT.1

AP.2.1

AC.1

PT.1

SALA DE

HOSPITALIZACION

4 CAMAS

CON

BAÑO

3.1.2.045e

PT.1

AP.2.1

AC.1

PT.1

SALA DE

HOSPITALIZACION

4 CAMAS

CON

BAÑO

3.1.2.045f

PT.1

AP.2.2

AC.2

AR.1

SS.HH.

PERS.

3.1.2.065c

AR.1

AP.2.1

AC.3

PT.1

AREA

LOCKERS

3.1.2.066

PT.1

AP.2.1

AC.3

PT.5

SALA

TABLEROS

ELÉCTRICOS

3.1.2.031

PT.5

AP.2.1

AC.1

PT.1

SALA DE

HOSPITALIZACION

4 CAMAS

CON

BAÑO

3.1.2.017a

PT.1

AP.2.1

AC.1

PT.1

SALA DE

HOSPITALIZACION

4 CAMAS

CON

BAÑO

3.1.2.017b

PT.1

AP.2.1

AC.1

PT.1

SALA DE

HOSPITALIZACION

4 CAMAS

CON

BAÑO

3.1.2.017c

PT.1

AP.2.1

AC.1

PT.1

SALA DE

HOSPITALIZACION

4 CAMAS

CON

BAÑO

3.1.2.017d

PT.1

AP.1.2

AC.1

PT.1

SALA

HABITACION

HASTA 2

CAMAS

(AISLAMIENTO)

3.1.2.018b

PT.1

AP.1.2

AC.1

PT.1

SALA

HABITACION

DE 2

CAMAS

(AISLAMIENTO

CON

ESCLUSA)

3.1.2.018a

PT.1

AP.2.1

AC.1

PT.1

SALA DE

HOSPITALIZACION

4 CAMAS

CON

BAÑO

3.1.2.017e

PT.1

AP.2.1

AC.1

PT.1

SALA DE

HOSPITALIZACION

4 CAMAS

CON

BAÑO

3.1.2.017f

PT.1

PU4

90

AP.2.1

AC.1

PT.1

INFORMACION

Y

RECEPCION

3.2.003a

PT.1

AP.2.1

AC.3

PT.1

CASILLEROS

VISITAS

3.1.2.041

PT.1

AP.2.2

AC.2

AR.1

BAÑOS

PÚBLICOS

AU

3.1.2.042

AR.1

AP.2.1

AC.3

PT.1

CASILLEROS

VISITAS

3.1.2.013

PT.1

AP.2.1

AC.1

PT.1

RECEPCIÓN

/

ENTREGA

INFORMACIÓN

3.1.2.011

PT.1

PU4

90

PU4

90

PU1

120

PU4

90

PU4

90

PU1

120

PU4

90

PU4

90

PU1

120

PU4

90

PU4

90

PU1

120

PU4a

90

PU4a

90

PU1

120

PU2

120

PU1

120

PU4

90

PU4

90

PU1

120

PU4

90

PU4

90

PU1

120

PU1

120

PU4

90

PU4

90

PU1

120

PU4

90

PU4

90

PU1

120

PU4

90

PU4

90

PU1

120

PU4

90

PU4

90

PU1

120

PU4

90

PU4

90

PU1

120

PU4

90

PU4

90

PU2

120

PU1

120

PU1

120

PU1

120

PU1

120

PU4

90

PU4

90

PU8

90

PU4

90

PU4

90

PU18

90

PU8

90

PU8

90

PU2

120

PU2

120

PU4

90

PU4

90

PU8

90

PU4

90

PU4

90

PU18

90

PU8

90

PU8

90

PU18

90

PU18

90

PU8

90

PU8

90

PU18

90

PU12

100

PU12

100

PU12

100

PU8

90

PU8

90

PU8

90

PU4

90

PU3

80

PU3

80

PU3

80

PU5

120

PU8

90

AP.1.1

AC.3

PT.1

SALA

ECOGRAFO

CON

BAÑO

3.1.2.061

PT.1

PU4

90

PU4

90

PU3

80

PU3

80

PU5

120

PU4

90

PU5

120

PU8

90

AP.2.2

AC.2

AR.1

BAÑO

PACIENTE

3.2.082d

AR.1

PU5

120

PU8

90

PU4

90

PU10

90

PU12

100

PU12

100

PU12

100

PU16

220

PU12

100

PU12

100

PU12

100

PU2

120

AP.2.1

AC.1

PT.1

CASILLEROS

VISITAS

3.2.000a

PT.1

PU16-3

120

PU16-3

120

PU7

120

PU10

90

PU10

90

PU10

90

PU16

220

PU1

120

PU1

120

PU1

120

PU1

120

PU12

100

PU12

100

PU12

100

PU16-3

120

AP.2.1

AC.5

PT.1

PASILLO

0

PT.1

AP.2.1

AC.3

PT.1

PASILLO

0

PT.1

AP.2.1

AC.3

PT.1

PASILLO

0

PT.1

AP.2.1

AC.5

PT.1

PASILLO

0

PT.1

AP.2.1

AC.5

PT.1

PASILLO

0

PT.1

AP.2.1

AC.3

PT.1

PASILLO

0

PT.1

PU10

90

PU10

90

PU10

90

PU16-2

220

PU19-3

210

PU19-3

210

AP.1.5

AC.2

AR.1

BAÑO

SALA DE

HOSPITALIZACION

4 CAMAS

3.1.2.017a_a

AR.1

AP.1.5

AC.2

AR.1

BAÑO

SALA DE

HOSPITALIZACION

4 CAMAS

3.1.2.017a_b

AR.1

AP.1.5

AC.2

AR.1

BAÑO

SALA DE

HOSPITALIZACION

4 CAMAS

3.1.2.017b_a

AR.1

AP.1.5

AC.2

AR.1

BAÑO

SALA DE

HOSPITALIZACION

4 CAMAS

3.1.2.017b_b

AR.1

AP.1.5

AC.2

AR.1

BAÑO

SALA DE

HOSPITALIZACION

4 CAMAS

3.1.2.017c_a

AR.1

AP.1.5

AC.2

AR.1

BAÑO

SALA DE

HOSPITALIZACION

4 CAMAS

3.1.2.017c_b

AR.1

AP.1.5

AC.2

AR.1

BAÑO

SALA DE

HOSPITALIZACION

4 CAMAS

3.1.2.017d_a

AR.1

AP.1.5

AC.2

AR.1

BAÑO

SALA DE

HOSPITALIZACION

4 CAMAS

3.1.2.017d_b

AR.1

AP.1.5

AC.2

AR.1

BAÑO

SALA DE

HOSPITALIZACION

4 CAMAS

3.1.2.017e_a

AR.1

AP.1.5

AC.2

AR.1

BAÑO

SALA DE

HOSPITALIZACION

4 CAMAS

3.1.2.017e_b

AR.1

AP.1.5

AC.2

AR.1

BAÑO

SALA DE

HOSPITALIZACION

4 CAMAS

3.1.2.017f_a

AR.1

AP.1.5

AC.2

AR.1

BAÑO

SALA DE

HOSPITALIZACION

4 CAMAS

3.1.2.017f_b

AR.1

AP.1.5

AC.2

AR.1

BAÑO

SALA DE

HOSPITALIZACION

4 CAMAS

3.1.2.017g_a

AP.1.5

AC.2
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NORTE

BANDEJA CIELORRASO TIPO CANASTILLO

REFERENCIAS

BOCA DE CCTV

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO CONTROL DE ACCESOS

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO TELEVISION

(ONT- con dos servicios de red)

CAÑERÍA A LA VISTA EMT

CAÑERÍA EMBUTIDO PVC

BOCA DATO LLAMADO A ENFERMERAS/

BOCA ALARMA DE PARO

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO CONTROL DE ASISTENCIA

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO INTRUSION

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO TURNOMATICO

(ONT- con dos servicios de red)

CAÑERÍA CONDUIT

PARLANTE EN CIELORRASO Hmin: 2.25m

CAJA DE DISTRIBUCION 5/8"

CAJA DE DISTRIBUCION 100x100x75mm

BANDEJA PORTACONDUCTORES AVANCE

POR ZOCALO

MICROFONO

BOCA DE DATOS Y TELEFONIA

(ONT- con dos servicios de red)

NOTA: El cableado de los puntos se realizara

segun distribucion de bocas RED GPON.

NOTA:  Las tuberías son de 3/4" salvo indicación en

plano.

DETALLE

BOCA DATO WiFi

(ONT- con dos servicios de red)

Bandeja Horizontal BPC 300x50

Bandeja Vertical BPC 500x100

*espacio libre del 40% p/posible crecimiento de la inst.

300mm

50mm

42

180mm
120mm*

64mm

F.O. U.T.P.

500mm

100mm

187mm

300mm

200mm*

17mm

F.O. VHF U.T.P.

Au.

40mm

30mm

11mm2 5mm

20mm

50mm

35mm

15mm


